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Összetétel

A calc-i-oss CLASSIC tiszta béta-trikalcium-foszfátból (β-TCP) áll. A β-TCP teljes mértékben szintetikus 
nyersanyagokból származik. A calc-i-oss CLASSIC nem tartalmaz állati vagy emberi eredetű anyagokat.

Leírás / Jellemzők

A calc-i-oss CLASSIC egy steril, teljesen felszívódó granuláris csontgraft pótlás, amely biokompatibilis és 
oszteokonduktív. A defektus területén a granulumok makroporózus szerkezetet képeznek, amely helyet 
biztosít a vérfelvételhez és az autogén szövetek kialakulásához. A testben a calc-i-oss CLASSIC 5–15 
hónapon belül felszívódik, és autogén szövetekre cserélődik.

A calc-i-oss CLASSIC három különböző részecskemérettel érhető el: 315–500 μm, 500–1000 μm és 
1000–1600 μm.

Javallatok

A calc-i-oss CLASSIC tehermentesített és lehetőség szerint többfalú dentális vagy maxillofaciális csontde-
fektusok feltöltésére használható. A javallatok közé az alábbiak tartoznak:

• Csontciszták eltávolítása után fellépő defektusok

• Parodontális defektusok

• Alveoláris gerinc pótlása, például irányított csontregeneráció (GBR) esetén

• A gyökércsúcs eltávolítása (rezekciója) után jelentkező defektusok

• Foghúzás utáni defektusok

• Retineált fogak műtéti eltávolítása után fellépő defektusok

• Arcüregemelések

• Autológ csont eltávolítása után jelentkező defektusok

Használati utasítás

A termék használata során aszeptikus eljárásokat kell alkalmazni.

A calc-i-oss CLASSIC terméket az alkalmazása előtt össze kell keverni a beteg vérével vagy vérkészít-
ményeivel (például vérlemezkében gazdag plazmával), steril sóoldattal vagy autogén csonttal.

A defektust teljesen meg kell tisztítani a granulációs szövetektől. Biztosítani kell a calc-i-oss CLASSIC 
részecskéi és az élő csontszövet szoros érintkezését egy jól beerezett területen. A csontfelszín alapos 
frissítése biztosítja a vér bejutását a graftanyagba.

A fogászati membránok és a calc-i-oss CLASSIC együttes használatával biztosíthatjuk az anyag defek-
tusban tartását irányított csontregeneráció vagy irányított szöveti regeneráció esetén. A pótlás helyének 
megfelelő stabilitását biztosítani kell. Meg kell kísérelni az elsődleges lezárást. A lágyszöveti fedettségnek 
teljesnek és feszültségmentesnek kell lennie.

Parodontológia

A parodontológiai defektusok feltöltéséhez megfelelő előkezelés szükséges. Ez magában foglalja a 
fertőzések és a plakk megfelelő kontrollját, valamint a parodontális elváltozás sikeres helyi kezelését (pl. 
gyökér tervezése, sebtisztítás).

Ellenjavallatok

A calc-i-oss CLASSIC nem alkalmazható olyan fennálló betegségek vagy folyamatban lévő kezelések 
esetén, amelyek hátrányosan befolyásolják a csontgyógyulást.

A calc-i-oss CLASSIC nem alkalmazható fertőzött területen.

Óvintézkedések

A calc-i-oss CLASSIC terméket csak olyan, engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberek használ-
hatják, akik megfelelően képzettek a csontgraft pótlásokkal végzett szájsebészeti regenerációk terén. A 
sebészeti eljárásra és a kezelésre a szokásos szabványok és irányelvek vonatkoznak.

A calc-i-oss CLASSIC terméket a steril csomagolás felbontását követően azonnal fel kell használni.

Az új csontok képződésének maximális elősegítése érdekében a calc-i-oss CLASSIC csak jól beerezett 
csontszövethez szorosan érintkezve ültethető be (szükség lehet a vérzés felfrissítésére).

A beültetés helyének lágy- vagy granulációs szövetektől mentesnek kell lennie.

Óvatosan kell eljárni olyan betegek kezelése során, akiknek a meglévő betegségei és folyamatban lévő 
kezelései befolyásolhatják a sebészeti beavatkozás sikerességét, vagy hátráltathatják a csontdefektusok 
és sérülések gyógyulását.

A csontgrafteljárások eredménye a graftanyagoktól és az alkalmazott technikáktól függően eltérő lehet. Az 
eredményt számos tényező befolyásolhatja, amelyeket fi gyelembe kell venni: a defektus helye és mérete, 
a beteg életkora és a beteg csontjainak minősége, a csont üregének vagy résének megfelelő feltöltése, 
az élő csont és a csontgraft pótlás megfelelő érintkezése, megfelelő sebzárás és stabilizálás a beültetés 
helyén a graftanyag elmozdulásának megelőzése érdekében.

Lehetséges mellékhatások

Az implantátum anyaga vagy annak bomlástermékei által kiváltott allergiás vagy gyulladásos reakciókról 
nem számoltak be.

Általános esetben a lehetséges mellékhatások az autogén csont- vagy csontgraft pótlásos grafteljárások 
esetén jelentkezőkhöz hasonlóak. Ezek többek között a következők: ödéma, műtét utáni vérzés, sérült 
ideg miatti zsibbadás, a lágyszövetek és/vagy a csontok fertőzése, lágyszövetek fekélyesedése, nem 
megfelelő csontképződés, csontképződés hiánya, az újonnan képződött csont törése vagy gyulladása.

A calc-i-oss CLASSIC használata kapcsán tapasztalt összes súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak 
és a fogorvos és/vagy a beteg lakóhelye szerinti illetékes belföldi hatóságnak.

Kölcsönhatás más anyagokkal

Nem ismert.

Figyelmeztetések

A calc-i-oss CLASSIC kizárólag fogászati és maxillofaciális alkalmazásokhoz javallott, és csak megfelelő 
engedéllyel rendelkező orvos vagy fogorvos számára, illetve rendelvényére értékesíthető. Ne helyezze be 
úgy a calc-i-oss CLASSIC terméket, hogy közvetlenül érintkezzen idegszövettel.

A beültetés helyének lágy- vagy granulációs szövetektől mentesnek kell lennie.

A termék gyermekek és terhes vagy szoptató nők körében történő alkalmazásáról nincsenek klinikai ada-
tok.

Ne használja felbontott vagy sérült csomagolás esetén, illetve a lejárati időt követően.

A calc-i-oss CLASSIC nem használható fel újra, és nem sterilizálható újra. A felhasznált anyagokat ártal-
matlanítani kell. A sterilitás és a rendeltetésszerű működés újbóli felhasználása esetén nem garantálható.

Egyéb

A calc-i-oss CLASSIC gammasugárzással lett sterilizálva, és egyszer használatos eszköz.

A fel nem használt anyagokat a háztartási hulladék közé kell kidobni.

Tárolási utasítások

A calc-i-oss CLASSIC terméket az eredeti csomagolásában kell tárolni.
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הרכב

β-TCP נגזר מחומרי גלם סינתטיים לחלוטין.   .(β-TCP) עשוי מבטא טריקלציום פוספט טהור calc-i-oss CLASSIC  
calc-i-oss CLASSIC אינו מכיל שום חומרים שמקורם בגוף האדם או בבעלי חיים. 

תיאור / מאפיינים

calc-i-oss CLASSIC הנו שתל תחליף עצם גרגרי סטרילי הנספג בשלמותו, בעל תאימות ביולוגית ואוסטיאוקנדוקטיבי.  
באזור החסר, הגרגרים יוצרים מבנה מקרו-נקבובי המספק מרחב לקליטה של דם ולבנייה של רקמה אוטוגנית. בתוך הגוף,

calc-i-oss CLASSIC נספג בתוך 5 עד 15 חודשים ומוחלף על ידי רקמה אוטוגנית. 

calc-i-oss CLASSIC זמין בשלושה טווחי גודל גרגרים: 315 – 500 מיקרון, 500 – 1000 מיקרון ו- 1000 – 1600 מיקרון. 

התוויות

 יש להשתמש ב-calc-i-oss CLASSIC למילוי של חסרי עצם ריקים וחסרים דנטליים מרובי דפנות או חסרי עצם בפה ובלסת.
ההתוויות עשויות לכלול: 

•חסרים לאחר הסרת ציסטות גרמיות 

•פגמים במסב השן (פריודונטליים) 

 (GBR •הגדלה של צוואר השן, כגון חידוש עצם מונחה (  

•חסרים לאחר כריתת קצה השורש 

•פגמי עקירה 

•חסרים לאחר הסרה ניתוחית של שיניים מעוכבות 

•הרמת רצפת הסינוס 

•חסרים לאחר הסרת עצם להשתלה עצמית 

הוראות שימוש

במהלך היישום יש לעבוד בשיטות אספטיות. 

calc-i-oss CLASSIC בדם המטופל או בתכשירי דם (כגון פלסמה מועשרת בטסיות דם), תמיסת  קודם ליישום, יש לערבב את 
מלח פיזיולוגית סטרילית או עצם בהשתלה עצמית. 

-calc-i-oss CLASSIC לבין אזור העצם  יש לנקות את החסר מרקמה גרגירות כלשהי. הקפד על מגע הדוק בין חלקיקי ה
החיונית המקבל אספקת דם טובה. רענון יסודי של משטח העצם מבטיח קליטת דם לתוך חומר השתל. 

calc-i-oss CLASSIC כדי להכיל את החומר שבחסר לצורך חידוש רקמות  ניתן להשתמש בממברנות דנטליות יחד עם 
 מונחה. יש להבטיח יציבות נאותה של האזור המורם. יש לנסות סגירה ראשונית. כיסוי הרקמה הרכה צריך להיות שלם ונטול

מתחים. 

היבטים ברפואת החניכיים

 לפני מילוי חסרים במסב השן, נחוץ טיפול מקדים הולם. הדבר אמור לכלול ניקוי נאות של דלקת ורובד וגם טיפול מקומי
בנגעים פריודונטליים (כגון הקצעת שורשים, הטרייה).

התוויות נגד
אין ליישם את calc-i-oss CLASSIC בנוכחות מחלות או טיפולים שמזיקים להחלמת העצם. 

אין להשתמש ב-calc-i-oss CLASSIC באתרים נגועים בדלקת. 

אמצעי זהירות

 יש להגביל את השימוש ב-calc-i-oss CLASSIC לרופאים בעלי רישיון בלבד, בעלי הכשרה הולמת בחידוש רקמות הפה
באמצעות תחליפים של שתל עצם. הדרישות וההנחיות המקובלות חלות על ההליך הניתוחי ועל מהלך הטיפול. 

יש להשתמש ב-calc-i-oss CLASSIC מיד לאחר פתיחת האריזה הסטרילית. 

 כדי לתמוך ביצירה של עצם חדשה במידה המרבית, יש להשתיל את calc-i-oss CLASSIC במגע קרוב לרקמת העצם
הסובבת המקבלת אספקת דם טובה (ייתכן צורך בהטריית הדימום).

אתר ההשתלה יהיה נקי מרקמה רכה ומרקמת גרעון. 

 יש לנהוג בזהירות בטיפול במטופלים בעלי בעיות קיימות וטיפולים קודמים שעלולים להשפיע על הצלחת ההליך הניתוחי או
לפגוע בהחלמת החסרים ופציעות העצם. 

 כל הליכי השתלת עצם עשויים להביא לתוצאות משתנות בהתאם לחומר השתל ולטכניקת היישום. גורמים שונים עשויים
 להשפיע על התוצאה ויש להתחשב בהם: מיקום החסר וגודלו, גיל המטופל ואיכות העצם של המטופל, מילוי נאות של החלל
 או מרווח העצם, מגע קרוב בין העצם החיונית לבין תחליף שתל העצם, סגירת הפצע ויציבות אתר השתל למניעת נדידה של

חומר השתל. 

השפעות שליליות אפשריות

לא תועדו תגובות אלרגיות או דלקתיות לחומר ההשתלה או לתוצרי הפירוק שלו. 

 בדרך כלל, תגובות שליליות אפשריות דומות לאלו שמתרחשות בהליכי השתלה של עצם אוטוגנית או של תחליף עצם.
 הן כוללות, ללא הגבלה: בצקת, דימום לאחר הניתוח, רדימות באזור העצב הפגוע, זיהום של הרקמה הרכה ו/או העצם,

התכייבות של הרקמה הרכה, בניית עצם לא שלמה, היעדר בניית עצם, שבר או דלקת בעצם החדשה שנוצרה. 

 יש לדווח ליצרן ולרשות המוסמכת במדינה שבה נמצא איש המקצוע הדנטלי ו/או המטופל על כל תקרית חמורה שאירעה
 .calc-i-oss CLASSIC-בקשר ל 

אינטראקציה עם חומרים אחרים

לא ידועה

אזהרות

calc-i-oss CLASSIC מוגבל ליישומים דנטליים וליישומי פה ולסת, ומכירתו מוגבלת לרופאים או רופאי שיניים  השימוש ב-
מורשים או בהזמנתם בלבד. אין להביא את calc-i-oss CLASSIC במגע ישיר עם רקמת עצב. 

על אתר ההשתלה להיות נקי מרקמה רכה ומרקמת גרעון. 

אין נתונים קליניים לגבי השימוש בילדים ובנשים הרות או מיניקות. 

אין להשתמש אם האריזה פתוחה או פגומה, או אם תאריך התפוגה עבר. 

 אין לעשות שימוש חוזר ב-calc-i-oss CLASSIC או לעקר אותו פעם נוספת. השלך כל כמות חומר שנותרה לאחר השימוש.
במקרה של שימוש חוזר, אין ערובה לסטריליות ולכושר התפקוד. 

שונות

calc-i-oss CLASSIC עבר חיטוי בקרני גאמה ומיועד לשימוש חד-פעמי. 

ניתן להשליך חומר שלא נעשה בו שימוש יחד עם פסולת ביתית. 

הוראות אחסון

חובה לאחסן את calc-i-oss CLASSIC באריזה המקורית שלו. 

תאריך הניפוק
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ركيب ت
تيک بدست آمده است. ت ه 6م5ً سن ي ه شده است. β-TCP از مواد اول ی IسGH فسفات (β-TCP) خالص ساخت KL ا ت calc-i-oss CLASSIC از ب  

شد.  NO PQ PRسا واGO PR ان قات حي ه مشت  calc-i-oss CLASSIC حاوی هيچگون

ا ژگى ه شرح / وي
سKa و هدايت ری زي d6ل است كه دارای خاصيت ساز ي Kgدد 6مل و اس Nh ليت جذب اب وNO n ق د استخوان گران ون ي P پ Grش calc-i-oss CLASSIC يک جان  

د. اي Ps t P Grم u KO فت خودزاد NO شكيل ای حركت خون و ت NL زم راy د كه فضای ن اد t كن N G|ار متخلخل درشت ا ول ها يک ساخت شد. در hل نقص، گران NO t PRاستخوا 
t P گردد.  Gگز� فت خودزاد جاي NO NO 15 ماه جذب شده و KO 5 دن ظرف مدت calc-i-oss CLASSIC در ب

عPa  315-500  ميكرومKg ،500-1000   ميكرومKg و 1000 - 1600  ميكرومKg   موجود است.  لف  ي ت Ph دازه ذره NO calc-i-oss CLASSIC سه ان

اده ف موارد است
اده ف د. موارد است Ggرار گ اده ق ف داGO PR ف�-صورKR چندجداره مورد است حاً نقص های دن جي KL و PRاستخوا nكردن نقص های خا �L ای NL د ي NO calc-i-oss CLASSIC  

د:  شن NO GLكن است شامل موارد ز�

P كيست های استخوان  Krداش NL نقص های پس از •

ال  ت ودن ي �L نقص های •

 (GBR) هدايت شده استخوان GHم KL د ن ان ثوی، م ج ل KO dآمد� NL •

د  t Gg دهن غي شه را ت ای ري K� داشت ان NL كه GRنقص ها •

• نقص های استخراج 

د  t Gg دهن غي ه روش جرا� را ت ه شده ب داشت d� ه های ن دان P دن Krداش NL كه GRنقص ها •

نوس  آمد�d كف سي NL موارد •

ولوگ  P استخوان ات Krداش NL نقص های پس از •

اده ف عمل است ورال دست
وری است.  P  د NL6ر P Grام 6ر در ح N P|ا PRاده از روش های ضدعفو ف است

وط شود.  ل Ph استخوان خودزاد GO ل ي Kgاس � Ps ول د پ5¥ی غPa از پ5كت)، hل ن ان ر (م G¦ رآورده های خوPR ب د NO خون GO ف NLبل از 6ر د ق ي NO calc-i-oss CLASSIC

NO ه ای حي PO در GLذ ست پ P ذرات calc-i-oss CLASSIC و استخوان زي Gr Pديک ب PL اس Ks شود. از وجود P Gg Ks (سيونyو ه (گران ه دان فت دان NO ه د از هر گون ي NO وطه  نقص مرب
د.  اي Ps t P Grدی را تضم ون ي اده پ ن خون در م GOكردن 6مل سطح استخوان، جر P Gg Ks .د ي ان حاصل كن ن اسب اطمي عروق خوPR من

فت هدايت شده NO GHم KL GO استخوان هدايت شده GHم KL ای NL ل نقصh اده در P م Gا� KO ود Ps اده ف كيب calc-i-oss CLASSIC NO است KL در PRدا وان از غشاهای دن  t ت
شد.  NO dد 6مل و عاری از كشيد� ي NO م PL فت NO اده شود. پوشش ف ه است ي P اول Krس د از روش ب ي NO .ان حاصل شود ن آمد�d اطمي NL لh داری مناسب ي �O د از ي NO .ده شود گنجان

وژی ول ت ودن ي �L
P Ggقيت آم P درمان موض° موف Grو ±چن PRدا ل P³6 عفونت و پ5ک دن Kg د شامل كن ي NO 6ر P Gزم است. ا�y P³6 ه ي ال، يک آماده سازی اول ت ودن ي �L كردن نقص های �L بل از  ق

شد.  NO (فت مرده NO P Krداش NL ،شه د درمان ري ن ان ال (م ت ودن ي �L عه ضاي

اده ف ع است موارد من
ه 6ر رود.  سKa ب اي ب calc-i-oss CLASSIC ن شد، NO Pµام استخوان م ي ت ای ال NL كه PRدرما GO ری G¦ ه ب در صورت وجود هر گون

د.  Ggرار گ اده ق ف د در hل های عفوPR مورد است اي ب calc-i-oss CLASSIC ن

اطى ي دامات احت اق
فت GOد استخوان در ون ي P های پ Gگز� اده از جاي ف فت دهاNO PR است NO GHم KL ه ن وز كه آموزش مقت¶P را در زمي Nh ش¸ن دارایP �L وسط د ت ي NO قط calc-i-oss CLASSIC ف  

د.  د دارن NLدر خصوص روش جرا� و دوره درمان 6ر ¼ G½داردها و رهنمودهای را ان ه 6ر رود. است د، ب وده ان Ps

د.  Ggرار گ اده ق ف ل مورد است ي Kgندی اس ه ب ست ز كردن ب NO اص¾ پس از 5ف د ب ي NO calc-i-oss CLASSIC

اور NO عروق خوPR مناسب Nh PRفت استخوا NO NO ديکP PL اس Ks د در ي NO قط calc-i-oss CLASSIC ف ان �كن، P Ggم ¿gحداك KO د شكيل استخوان جدي ه منظور تÀيل ت  ب
شد).  NO زمy PRد خون رسا دي N K| ه شود (�كن است 6شت

شد.  NO م PL GO ه ه دان فت دان NO د عاری از ي NO ل 6شتh
ام جراحات و نقص های استخواPR را دچار ي ت د GO ال گذارن Gg ب ث u KO قيت روش جرا� بÃ و درمان هاGR كه �كن است NL موف ران دارای عوارض ق G¦  در خصوص درمان ب

اط شود.  ي د احت ي NO ،د ن اي Ps اخت5ل

Gg ث u KO يجه 6ر ت د NL ن ن وان لt PÅ ت ت Ph د. عوامل شن NO ه ی در NL داشت Ggغ ¼ مت G½ا ت ه، �كن است ن ت ه 6ر رف كنيک ب دی و ت ون ي اده پ ه م ه ب ست د استخوان، ب ون ي ام روش های پ Ks 
ذGL و ست پ Pديک استخوان زي PL اس Ks ،ش¸ف استخوان GO ره ر، �L كردن مناسب حف G¦ فيت استخوان ب ر و كي G¦ دازه نقص، سن ب د: hل و ان ه شون ت ظر گرف د در ن ي NO د و گذارن  ب

د.  ون ي اده پ اGR م N N|ی از جا Ggوگ ه منظور جل د ب ون ي دارسازی hل پ ي �O ل جراحت وh P Krس د استخوان، ب ون ي P پ Gگز� جاي

مالى بى احت عوارض جان
د.  شده ان بت ن ه آن ث زي N K| از ¿È PO تyصوh GO نت ل پ Gsاده ا ه م سبت ب اNR ن K� GO Ka ال واكنش های حساسي

د. ن سه هست اي ق ل م اب د، ق د استخوان GO استخوان خودزاد مشاهده t شون ون ي P پ Gگز� دی جاي ون ي NO ،n واكنش هاGR كه در روش های پ K¦ه اح خواست PO واكنش های Ê ه طور  ب
اد N G|استخوان، ا GO/م و PL فت NO ده، عفونت È¿ از عصب آسيب دي PO Ëح NR ،ی پس از جرا�P GL PLد: ادم، خو ا hدود PQ گردن PÌه آ د وn ب P عوارض شامل موارد زt GL شون Gا� 

شكيل شده.  زه ت KO اب استخوان K� شكيل استخوان، شكست�GO d ال قص استخوان، عدم ت PO شكيل م، ت PL فت NO در PÍز
ر در آن G¦ ش� و/GO ب P �g دان امات ذيص5ح كشوری كه متخصص دن ده و مق ن دكن ي ول ه ت د ب ي NO ،شد NO رخ داده calc-i-oss CLASSIC  NO اط ب ه جدی كه در ارت ه حادث  هر گون

حضور دارد، گزارش شود. 

ر مواد ا ساي ل ب اب ق كنش مت
ه.  اخت شن PO

ا هشداره
وسط وی سفارش ه شده GO ت روخت وز ف Nh شک دارایP �L GO شکP �g دان ه دن د ب ي NO شد و NO t KRو ف�-صور PRدا دهای دن NLه 6ر اده از  h calc-i-oss CLASSICدود ب ف  است

د.  ي فت عصب خودداری كن NO NO GH ق اس مست Ks در calc-i-oss CLASSIC  رار دادن داده شود. از ق

شد.  NO م PL GO ه ه دان فت دان NO د عاری از ي NO ل 6شتh

دارد.  ده وجود ن Ggش GO ردار NO وان ن NO د در كود6ن و در NLدر خصوص 6ر Paي ل NO هيچ اط5عات

د.  ي قضای آن منق¶P شده است، از مµف آن خودداری كن P ان G½ر KO GO ده است ندی hصول آسيب دي ه ب ست يكه ب در صورت
يل Kgكرد و اس دد، Ðل Nh اده ف د. در صورت است ي P GL NL شده را دور اده ن ف اده است ل شود. م ي Kgره اس NOدو GO د Ggرار گ دد ق Nh اده ف د مورد است وان PQ calc-i-oss CLASSIC ت  

PQ P شود.  Grصول تضمh ودن ب

گر كات دي ن
ه شده است.  ت ظر گرف اده در ن ف ار است كب ای ي NL ل شده و ي Kgا اس م d6 اده از اشعه ف NO calc-i-oss CLASSIC است

ع شود.  �d دف Ñ خان NOز NO د ±راه وان شده t ت اده ن ف اده است م

گهداری ط ن ه شراي وط ب عمل های مرب ورال دست
داری شود.  d� ندی اصÃ آن ن ه ب ست د در ب ي NO calc-i-oss CLASSIC
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التركيب

β-TCP مشتق من مواد خام صناعية بالكامل. ولا يحتوي على أي مواد مشتقة من calc-i-oss CLASSIC من بيتا-فوسفات ثلاD الكالسيوم (β-TCP). ك@ أن  يتألف 
الحيوان أو الإنسان. 

الوصف / الخصائص

calc-i-oss CLASSIC عبارة عن بديل حبيبات عظم غ^ عضوي قابلة للتلاؤم التغي^ي بالكامل وتتميز بأنها متوافقة حيوياً وقابلة للاتصال بالعظم. وتشكل الحبيبات داخل  إن 
 العيب هيكلاً دقيق المسام من شأنه توف^ مساحة لاستيعاب الدم وتكوين نسيج ذاq التولدّ. أما في الجسم، يتم امتصاص calc-i-oss CLASSIC في غضون ٥ إلى ١٥ شهراً ويحل

محله نسيج ذاq التوّلد. 

ويتوفرcalc-i-oss CLASSIC في ثلاثة نطاقات مختلفة من أحجام حبيبات وهي ٣١٥ - ٥٠٠ مايكرومتر و٥٠٠ - ١٠٠٠ مايكرومتر و١٠٠٠ - ١٦٠٠ مايكرومتر. 

دواعي الاستع*ل

يجب استخدام من أجل حشو العيوب العظمية الفارغة ويفضل في الأسنان متعددة الجدران أو عظام الفك� بالوجه. وقد تشمل دواعي الاستع@ل: 

•الخلل ما بعد إزالة خراجات العظم  

•الخلل دواعم الأسنان واللثة 

 (GBR) زيادة العرف السنخي، على سبيل المثال؛ تجدد العظام الموجّه•

•الخلل ما بعد استئصال طرف الجذر 

•الخلل الخلع 

•الخلل ما بعد إزالة السن المثبت بالجراحة 

•زيادات أرضية الجيوب 

•الخلل ما بعد إزالة العظم ذاq المنشأ 

تعلي*ت الاستخدام

من الضروري التزام طرق العمل المطهرة والمعقمة خلال الاستخدام والتركيب. 

calc-i-oss CLASSIC مع دم المريض أو مستحضرات من دمه (على سبيل المثال البلازما الغنية بالصفائح) أو محلول ملحي معقم أو عظم ذاq المنشأ قبل    يجب مزج 
الاستخدام. 

calc-i-oss CLASSIC والعظم الحي في منطقة جيدة التوعية. يضمن التنشيط الشامل  يجب تنظيف العيب من أية أنسجة حبيبية. تأكد من التلامس القريب ب� جسي@ت 
لسطح العظام التروية الدموية في مادة الطعُم العظمي. 

 �كن استخدام أغشية أسنان مع calc-i-oss CLASSIC لاحتواء المادة في العيب من أجل تجدد العظام الموجّه أو تجدد الأنسجة الموجّه. يجب ض@ن الاستقرار الملائم لموقع
الزيادة. ك@ يجب محاولة إجراء إغلاق أولي. ويجب أن تكون تغطية النسيج الرخو كاملة وخالية من الشد. 

دواعم الأسنان 

 قبل حشو عيوب دواعم الأسنان، يجب إجراء معالجة مسبقة كافية. ويجب أن يشتمل ذلك على التحكم الكافي في الإصابة بالعدوى واللويحة بالإضافة إلى معالجة موضعية ناجحة
لأضرار اللثة ودواعم الأسنان (على سبيل المثال؛ تخطيط الجذر وإزالة المواد الغريبة والأنسجة الميتة).

موانع الاستع*ل

لا يجب استخدام calc-i-oss CLASSIC في حالة وجود أي أمراض أو علاجات تضر �عالجة العظام. 

لا يجب استخدام calc-i-oss CLASSIC في أماكن الإصابة بالعدوى. 

الاحتياطات

calc-i-oss CLASSIC إلا من خلال م@رس� مرخص� حاصل� على التدريب المناسب في تجديد النسيج الفموي باستخدام بدائل الطعُم العظمي. تسري  لا يجب استخدام 
المعاي^ والإرشادات التوجيهية الشائعة على الإجراء الجراحي وس^ المعالجة. 

يجب استخدام calc-i-oss CLASSIC بعد فتح الحزمة المعقمة على الفور. 

calc-i-oss CLASSIC إلا بالاتصال اللصيق مع نسيج عظمي محيط جيد التوعية (قد يكون تنشيط التروية  لتسهيل تكوين عظام جديدة إلى أقصى حد ممكن، لا يجب زراعة 
الدموية ضرورياً).

يجب أن يكون موقع الزرع خاليًا من الأنسجة الرخوة أو الأنسجة الحبيبية. 

يجب التزام الحذر والحيطة عند معالجة المرضى ذوي الحالات والعلاجات الموجودة مسبقًا والتي قد تؤثر على نجاح الإجراء الجراحي أو تعيق شفاء العيوب والإصابات العظمية. 

 قد تتعرض جميع إجراءات زرع الطعُم العظمي لنتائج متفاوتة اعت@دًا على مادة الطعُم والأسلوب المستخدم. وقد تؤثر العديد من العوامل على النتيجة ويجب مراعاة: موقع وحجم
 العيب، وعمر المريض ونوعية عظام المريض، والحشو الملائم لفراغ أو فجوة العظام، والاتصال اللصيق ب� العظام الحية وبديل الطعُم العظمي، وإغلاق الجرح وتثبيت موقع الطعُم

العظمي لمنع ارتحال مادة الطعُم العظمي من مكانها. 

الآثار الجانبية المحتملة

¦ يتم تسجيل ردود فعل بالحساسية أو الالتهابات نتيجة مادة الزرع أو المنتجات الناجمة عن تحللها. 

 وبشكل عام، تشبه الأعراض الجانبية المحتملة تلك الأعراض التي تحدث في إجراءات زرع الطُعم العظمي للبدائل العظمية. وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الوذمة، والنزف
 بعد الجراحة، والتنميل في العصب المصاب، وعدوى النسيج و/أو العظم الرخو، وتقرّح النسيج الرخو، والتكوّن العظمي غ^ المكتمل، ونقص التكوّن العظمي، وكسور أو التهاب العظم

المتكوّن حديثاً. 

يجب الإبلاغ عن أي حادث خط^ يحدث في@ يخص calc-i-oss CLASSIC إلى الشركة المصنعة والجهة المختصة في البلاد التي يقيم فيها أخصا» طب الأسنان و/أو المريض. 

التفاعل مع المواد الأخرى

غ^ معروف. 

التحذيرات

إن calc-i-oss CLASSIC مقتصر فقط على الاستخدامات في الأسنان وعظام الفك� والوجه ولا يباع إلا إلى طبيب أو طبيب أسنان معتمد أو لأمر أي منه@. لا تجعل
calc-i-oss CLASSIC يتصل اتصالاً مباشرًا مع النسيج العصبي. 

يجب أن يكون موقع الزرع خاليًا من الأنسجة الرخوة أو الأنسجة الحبيبية. 

لا تتوافر أية بيانات سريرية حول الاستخدام في الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات. 

لا تستخدمه إذا كانت العبوة مفتوحة أو تالفة، أو في حالة تجاوز تاريخ الصلاحية. 

لا يجوز إعادة استخدام calc-i-oss CLASSIC أو إعادة تعقيمه. تخلص من أية مواد غ^ مستخدمة. يعتبر ض@ن التعقيم وصلاحية الاستخدام ملغيًا في حالة إعادة الاستخدام. 

متفرقات

calc-i-oss CLASSIC معقم باستخدام أشعة غاما وهو مخصص للاستخدام مرة واحدة.  

�كن التخلص من المواد غ^ المستخدمة في المخلفات المنزلية. 

تعلي*ت التخزين

يجب calc-i-oss CLASSIC تخزين في عبوته الأصلية. 

تاريخ الإصدار

٠٨-٠١-٢٠١٨

الشركة المصنعة
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بات بديل عظم غيرعضوي ي حب

زجاجات مقاس 3 × 0.5 ملليلتر، حبيبات 315 - 500 مايكرومتر 

 زجاجات مقاس 3 × 1.0 ملليلتر، حبيبات 500 - 1000 مايكرومتر

زجاجات مقاس 3 × 2.0 ملليلتر، حبيبات 1000 - 1600 مايكرومتر

A02-103B

A02-103C

A02-103D

Složení

calc-i-oss CLASSIC je vyroben z čistého beta-trikalciumfosfátu (β-TCP). β-TCP je odvozen z plně synte-
tických surovin. calc-i-oss CLASSIC neobsahuje látky odvozené z látek zvířat nebo lidí.

Popis / vlastnosti

calc-i-oss CLASSIC jsou sterilní a plně vstřebatelné granule kostního štěpu. Jsou plně biokompatibilní 
a osteokonduktivní. V případě defektu vytvoří granule makroporézní strukturu, která poskytuje dostatek 
místa pro příjem krve a tvorbu autogenní tkáně. V těle se calc-i-oss CLASSIC vstřebá během 5 až 15 
měsíců a je nahrazen autogenní tkání.

calc-i-oss CLASSIC je dostupný ve třech velikostech granulí: 315 - 500 μm, 500 - 1000 μm a 1000 - 1600 
μm.

Indikace

calc-i-oss CLASSIC používejte pro výplň vyprázdněných, ideálně vícestěnných zubních či maxilofa-
ciálních kostí. Mezi indikace může patřit:

• Defekty vzniklé po odejmutí kostní cysty

• Periodontální onemocnění

• Augmentace alveolárního hřebene, např. řízená kostní regenerace (GBR)

• Vady upravující resekci kořenového hrotu

• Extrakční defekty

• Defekty upravující chirurgické odstranění zadržených zubů

• Augmentace sinus lift

• Defekty po odstranění autologní kosti

Pokyny k použití

Aseptický postup práce je při používání výrobku nezbytný.

Před aplikací smíchejte calc-i-oss CLASSIC s krví pacienta nebo krevním preparátem (např. plazmou 
bohatou na krevní destičky), sterilním solným roztokem nebo autogenní kostí.

Z granulační tkáně odstraňte veškeré vady. Zajistěte těsný kontakt mezi částicemi calc-i-oss CLASSIC 
a životaschopnou kostí v řádně vaskularizované oblasti. Řádná příprava povrchu kosti zajistí příjem krve 
do materiálu štěpu.

V kombinaci s calc-i-oss CLASSIC je možné použít i dentální membrány k odstranění materiálu defektu 
pro zajištění řízené kostní regenerace nebo řízené regenerace tkáně. Je nutné zajistit řádnou stabilitu 
augmentované oblasti. Pokuste se o primární uzavření rány. Měkká tkáň by měla být kompletní a bez pnutí.

Parodontologie

Před plněním periodontálních vad je nutné provést dostatečnou předléčebnou proceduru. Ta by měla 
zahrnovat dostatečnou dezinfekci a prevenci chorob a úspěšné lokální ošetření periodontální léze (např. 
hluboké čištění nebo léčba ran).

Kontraindikace

calc-i-oss CLASSIC by neměl být používán při výskytu onemocnění nebo používání léčiv zpomalující 
léčebný proces kosti.

calc-i-oss CLASSIC by neměl být používán na infi kovaná místa.

Opatření

calc-i-oss CLASSIC by měl být používán pouze licencovaným lékařem řádně proškoleným v oblasti rege-
nerace ústní tkáně pomocí kostního štěpu. Při zákroku a během léčby dodržujte běžné normy a pokyny.

calc-i-oss CLASSIC by měl být použit ihned po otevření sterilního obalu.

Pro co největší usnadnění tvorby nové kosti by měl být calc-i-oss CLASSIC implantován pouze v těsné 
blízkosti řádně vaskularizované oblasti kostní tkáně (může být nutné ošetřit krvácení).

Místo implantace by nemělo obsahovat měkkou nebo granulační tkáň.

Při léčbě pacientů s předpokladem pro výskyt potíží, které by mohly ovlivnit úspěch zákroku nebo zpomalit 
hojení kosti nebo zranění, dbejte zvýšené opatrnosti.

Zákroky štěpení mohou přinést různé výsledky v závislosti na štěpícím materiálu a použité technice. 
Výsledek může být ovlivněn mnoha faktory, které je nutné brát v potaz: místo a velikost defektu, věk paci-
enta a kvalita kosti, výplň kostních dutin a mezer, blízkost kontaktu životaschopné kosti a náhrady kostního 
štěpu, uzavření rány a stabilizace oblasti štěpu za účelem migrace materiálu štěpu.

Možné nežádoucí účinky

Nebyly zaznamenány žádné případy alergické nebo zánětlivé reakce na materiál implantátu nebo jeho 
rozklad.

Veškeré nežádoucí reakce jsou srovnatelné s reakcemi, které mohou nastat během při nahrazování auto-
genní kosti nebo kostního štěpu. Tyto reakce jsou, kromě jiného: edém, post-zákrokové krvácení, necitli-
vost poškozeného nervu, infekce měkké tkáně a / nebo kosti, tvorba vředu na měkké tkáni, neúplná tvorba 
kosti, nedostatek tvorby kosti, zlomenina nebo zánět nově rostoucí kosti.

Veškeré závažné incidenty vzniklé v souvislosti s calc-i-oss CLASSIC nahlaste výrobci nebo 
odpovědnému orgánu země zubního ošetřujícího lékaře a / nebo pacienta.

Reakce s ostatními látkami

Neznámé.

Varování

Použití calc-i-oss CLASSIC se omezuje pouze na dentální a maxilofaciální oblast a není určen k pro-
deji nebo vydání na recept licencovaným lékařem nebo dentistou. Zamezte přímému styku calc-i-oss 
CLASSIC s nervovou tkání.

Místo implantace by nemělo obsahovat měkkou nebo granulační tkáň.

Lékařská data o použití u dětí a těhotných nebo kojících žen nejsou dostupná.

Produkt nepoužívejte, je-li obal otevřený nebo poškozený, nebo pokud je produkt prošlý.

calc-i-oss CLASSIC není určen k opakovanému použití nebo sterilizaci. Nepoužitý materiál zlikvidujte. 
Sterilnost a funkčnost produktu není v případě opětovného použití zaručena.

Různé

calc-i-oss CLASSIC je sterilizován gama zářením a je určen pouze na jedno použití.

Nepoužitý materiál je možno vyhodit do běžného odpadu.

Pokyny ke skladování

calc-i-oss CLASSIC musí být uchováván v původním obalu.

Datum vydání

2018.01.08

Výrobce

Degradable Solutions AG*, Wagistrasse 23, 8952 Schlieren / Zurich, Švýcarsko

*A Sunstar group company

www.guidor.com

hu

Alloplasztikus csontgraft granulátum

he

גרגרי שתל עצם אלופלסטיים

A02-103B

A02-103C

A02-103D    

 3 db 0,5 ml-es fiola, 315–500 μm szemcseméret

 3 db 1,0 ml-es fiola, 500–1000 μm szemcseméret

 3 db 2,0 ml-es fiola, 1000–1600 μm szemcseméret

מיקרון  עד500 מ»ל, גרגרים בגודל315    בקבוקונים של0.5

מיקרון  1000 עד מ»ל, גרגרים בגודל500 בקבוקונים של1.0

מיקרון 1600 עד מ»ל, גרגרים בגודל1000  בקבוקונים של2.0

A02-103B

A02-103C

A02-103D

3

3

3

fa

د استخوان ون ي وپ5ستيک پ ول های آل گران

0297

cz

Aloplastické granule kostního štěpu

A02-103B

A02-103C

A02-103D    

 3 x 0.5 mL lahvička, 315 - 500 μm granule

 3 x 1.0 mL lahvička, 500 - 1000 μm granule

 3 x 2.0 mL lahvička, 1000 - 1600 μm granule

رقم الكتالوج

يستخدم مرة واحدة

الشركة المصنعة

- هيئة الإخطار:  CEعلامة

DQS Medizinprodukte GmbH

تجنب الاستخدام إذا كانت العبوة تالفة

معقم باستخدام الإشعاع

تاريخ انتهاء الصلاحية

راجع تعليمات الاستخدام

رمز التشغيلة

ر  ول های 315 - 500 ميكرومت تری، گران ي ى ل ل ال 0.5 مي 3 وي

ر ول های 500 - 1000 ميكرومت تری، گران ي ى ل ل ال 1.0 مي 3 وي

ر ول های 1000 - 1600 ميكرومت تری، گران ي ى ل ل ال 2.0 مي 3 وي

A02-103B

A02-103C

A02-103D

ع:  اد مطل ه - ن CEع5مت
DQS Medizinprodukte GmbH

الوگ ات شماره ك

يد اده مجدد خودداری كن ف از است

د ي ول كد سری ت

قضا خ ان اري ت

د ي اده مراجعه كن ف عمل های است ورال ه دست ب

ودهى رت اده از پ ف ا است ل شده ب ري است

ده است، از ندی آسيب دي ه ب ست يكه ب  در صورت
د ي مصرف آن خودداری كن

نده د كن ي ول ت

- הרשות המוסמכת:  CEסימון
DQS Medizinprodukte GmbH

מספר קטלוגי

לא לשימוש חוזר

קוד אצווה

תאריך תפוגה

עיין בהוראות השימוש

עוקר באמצעות קרינה

אין להשתמש במקרה שהאריזה פגומה

יצרן


